
Poignée de baignoire Deluxe  

Réf. AA1921 

 

MONTAGE/ FIXATION 

 

 

 

 

 

 

! Avant utilisation, essayer la poignée de baignoire pour vérifier qu’elle est bien fixée. 

UTILISATION 

Ce produit est un point d’appui aidant l’utilisateur à entrer et sortir de la baignoire. Ce produit n’est PAS 
conçu pour supporter le poids total de la personne. 

Au moment d’entrer ou de sortir de la baignoire, tenir fermement la poignée et exercer une pression vers 
le bas sur la partie supérieure de la poignée. 

! NE PAS tirer ou pousser la poignée de bain latéralement, sans quoi la poignée de baignoire se desserrera 

et pourra causer des blessures. 

! NE PAS utiliser la poignée sur des baignoires à rebord. 

! Ne pas serrer excessivement la vis horizontale, ceci pourrait endommager la poignée et/ ou la baignoire. 

C  

La molette est située 

 à l’extérieur de la 

baignoire 

B 

A 

La patte de fixation 

 est située à  

l’intérieur  de 

 la baignoire 

1. Nettoyer avec soin le bord de la baignoire (D) où la poignée va être fixée. 
2. Dévisser la molette et la rondelle de serrage (C) de la petite patte de fixation (A). 
3. Glisser la petite patte de fixation (A) dans le châssis de la poignée (B) afin que la  
 zone rembourrée de la petite patte de  fixation (A) soit orientée vers le bas. 
4. Introduire et visser la molette de serrage (C) dans le trou prévu à cet effet sur le  
 châssis de la poignée (B) jusqu’à assembler la patte de fixation (A) avec le châssis. 

 A 
 

B 

C 

5. Installer la poignée de bain sur le bord de la baignoire (D) de façon à ce que la 
molette de serrage (C) soit située à l’extérieur de  la baignoire. 

6. Serrer la molette (C) afin de fixer solidement la poignée à la baignoire. 
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ENTRETIEN 

Nettoyer à l’aide d’un détergent doux et d’eau ou bien d’un produit nettoyant antibactérien. Ne pas 
utiliser de produits ou de chiffons abrasifs. Sécher avec soin après chaque utilisation. 

Vérifier régulièrement le serrage. Utiliser un lubrifiant contenant du silicone sur la partie filetée de la 
molette de serrage pour ne pas qu’elle rouille. 

 

PIÈCE DÉSIGNATION QTÉ 

A Petite Patte de Fixation 1 

B Poignée 1 

C Molette de Serrage 1 

 

Poids maximum de l’utilisateur : 100 kg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabriqué Pour : 
Valentine International Ltd., Taïwan R.O.C. 

Représentant Européen Agréé : 

Medical Specialities Limited, BB12QQ, Angleterre 
 

Fabriqué à Taïwan 
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